


1 
Use o template para definir a escolha do implante 





2 
Introduza a Fresa Inicial até a  

marcação (50 mm) e posicione o Fio Guia com Recalque 



Fresa Inicial (6401-00-000) 

Inicie a fresagem com a Fresa inicial 50mm sobre o Ápice do 

Trocanter Maior.  Obs.: O diâmetro da Fresa = Haste. 



Fresa Inicial (6401-00-000) 



Fresa Inicial (6401-00-000) 



Use o Cabo “T” de Engate Rápido em conjunto com o Passador de 

Fio para introduzir o Fio Guia “olivado”. 

Cabo “T” – Engate Rápido (6455-00-000); 
Passador de Fios (6451-01-000); Fio Guia 
Ø3.0x600mm (6453-30-600) 



Fio Guia Ø3.0x600mm (6453-30-600); Fresa 
Inicial (6401-00-000) 



3 
Introduza a Fresa Femoral em conjunto com o  

Guia (Protetor de Partes Moles) 



Cabo “T” – Engate Rápido (6455-00-000); 
Fresa Proximal Femoral – Engate Rápido 
(6512-00-000) 



Cabo “T” – Engate Rápido (6455-00-000); 
Fresa Proximal Femoral – Engate Rápido 
(6512-00-000) 



Cabo “T” – Engate Rápido (6455-00-000); 
Fresa Proximal Femoral – Engate Rápido 
(6512-00-000) 



Cabo “T” – Engate Rápido (6455-00-000); 
Fresa Proximal Femoral – Engate Rápido 
(6512-00-000) 



Posicione o “Guia da Fresa Proximal” sobre o Ápice do Trocanter 

Maior. Obs.: O diâmetro da Fresa = Haste. 

Guia Fresa Proximal Femoral (6508-12-000) 



Guia Fresa Proximal Femoral (6508-12-000) 



Fazer a fresagem até o STOP da Fresa Proximal 

Guia Fresa Proximal Femoral (6508-12-000) 



4 
Inicie a fresagem do canal medular com a Fresa Flexível 
progressivamente até atingir entre 1 mm e 1,5 mm acima 

da medida do implante escolhido. 



Códigos no final do Manual 



Códigos no final do Manual 



Códigos no final do Manual 



Códigos no final do Manual 



Fio Guia Ø3.0x600mm (6453-30-600); Guia 
Fresa Proximal Femoral (6508-12-000);  
  



O Fio Olivado indica o final da fresagem. 

Fio Guia Ø3.0x600mm (6453-30-600); Guia 
Fresa Proximal Femoral (6508-12-000);  
  



Com a Fresa Flexível de 14 mm faça a fresagem de no máximo 15 à 

20 mm abaixo do T.A.T. 



5 
Substituição do Fio Guia com recalque “olivado” 



Substitua o Fio-Guia Olivado pelo Fio Guia sem oliva com o auxílio do 

Trocador de Fio Guia. 

Chave Auxiliar de Redução(6316-00-000) 



Substitua o Fio-Guia Olivado pelo Fio Guia sem oliva com o auxílio do 

Trocador de Fio Guia. 

Chave Auxiliar de Redução(6316-00-000) 



Substitua o Fio-Guia Olivado pelo Fio Guia sem oliva com o auxílio do 

Trocador de Fio Guia. 

Fio Guia Ø3.0x600mm(6091-30-600) 



Substitua o Fio-Guia Olivado pelo Fio Guia sem oliva com o auxílio do 

Trocador de Fio Guia. 

Fio Guia Ø3.0x600mm(6091-30-600) 



6 
Montagem do Guia na Haste 



Parafuso de Conexão (prolongador Guia Femoral) do Guia com o 

Implante. 

Prolongador Guia Femoral (6533-00-000); 
Chave Hexagonal 8.0 com Trava – Engate 
Rápido (6424-00-000); Haste Intramedular 
Guia Orion SP (6535-00-000) 



Prolongador Guia Femoral (6533-00-000); 
Chave Hexagonal 8.0 com Trava – Engate 
Rápido (6424-00-000); Haste Intramedular 
Guia Orion SP (6535-00-000) 

Parafuso de Conexão (prolongador Guia Femoral) do Guia com o 

Implante. 



Prolongador Guia Femoral (6533-00-000); 
Chave Hexagonal 8.0 com Trava – Engate 
Rápido (6424-00-000); Haste Intramedular 
Guia Orion SP (6535-00-000) 

Parafuso de Conexão (prolongador Guia Femoral) do Guia com o 

Implante. 



Prolongador Guia Femoral (6533-00-000); 
Chave Hexagonal 8.0 com Trava – Engate 
Rápido (6424-00-000); Haste Intramedular 
Guia Orion SP (6535-00-000) 

Parafuso de Conexão (prolongador Guia Femoral) do Guia com o 

Implante. 



Prolongador Guia Femoral (6533-00-000); 
Chave Hexagonal 8.0 com Trava – Engate 
Rápido (6424-00-000); Haste Intramedular 
Guia Orion SP (6535-00-000) 

Parafuso de Conexão (prolongador Guia Femoral) do Guia com o 

Implante. 



7 
Insira a haste acoplada ao Guia em  

movimentos semi-rotatórios 



Ao inserir a Haste, pode haver uma certa resistência do encontro 

com o Fio Guia e o Parafuso de Compressão Avançada. 



Ao inserir a Haste, pode haver uma certa resistência do encontro 

com o Fio Guia e o Parafuso de Compressão Avançada. 



Prolongador Guia Femoral (6533-00-000); 
Chave Hexagonal 8.0 com Trava – Engate 
Rápido (6424-00-000); Haste Intramedular 
Guia Orion SP (6535-00-000) 



Prolongador Guia Femoral (6533-00-000); 
Chave Hexagonal 8.0 com Trava – Engate 
Rápido (6424-00-000); Haste Intramedular 
Guia Orion SP (6535-00-000) 



Prolongador Guia Femoral (6533-00-000); 
Chave Hexagonal 8.0 com Trava – Engate 
Rápido (6424-00-000); Haste Intramedular 
Guia Orion SP (6535-00-000) 



Prolongador Guia Femoral (6533-00-000); 
Chave Hexagonal 8.0 com Trava – Engate 
Rápido (6424-00-000); Haste Intramedular 
Guia Orion SP (6535-00-000) 



Impactor da Haste(6509-00-000) 

Se encontrar resistência na introdução da haste use o  

Impactor no Guia.  



Impactor da Haste(6509-00-000) 

Se encontrar resistência na introdução da haste use o  

Impactor no Guia.  



Martelo Impactor Extrator (6408-00-000) 

Se encontrar resistência na introdução da haste use o  

Impactor no Guia.  



Martelo Impactor Extrator (6408-00-000) 

Se encontrar resistência na introdução da haste use o  

Impactor no Guia.  



Impactor da Haste(6509-00-000) 

Se encontrar resistência na introdução da haste use o  

Impactor no Guia.  



Use o Cabo “T” de Engate Rápido em conjunto com o Passador de 

Fio para retirar o Fio Guia. 

Passador de Fios (6451-01-000) 





8 
Verificação do posicionamento da Haste no Fêmur 



Fio Guia Perfuração Inicial (634700-000) 



Fio Guia Perfuração Inicial (634700-000) 



Fio Guia Perfuração Inicial (634700-000) 



Fio Guia Perfuração Inicial (634700-000) 



Fio Guia Perfuração Inicial (634700-000) 



9 
Montagem do Guia de Bloqueio Distal 



Suporte Lateral Orion SP Fêmur (634700-000) 



Suporte Lateral Orion SP Fêmur (634700-000) 



Posicione o Guia conforme o tamanho da haste escolhida. 

Suporte de Furação Distal Femoral (6521-10-

000) 



Posicione o Guia conforme o tamanho da haste escolhida. 

Suporte de Furação Distal Femoral (6521-10-

000) 



Introduza a Luva (Protetor de Partes Moles) com o Guia da Broca  

Ø 8,4 e perfure apenas a cortical anterior.  

Luva do Parafuso de Bloqueio (6504-00-000) 



Luva do Parafuso de Bloqueio (6504-00-000) 



Luva do Parafuso de Bloqueio (6504-00-000) 



Luva do Parafuso de Bloqueio (6504-00-000) 



Broca de Ø8.4x200mm (6003-84-000) 



Broca de Ø8.4x200mm (6003-84-000) 



Broca de Ø8.4x200mm (6003-84-000) 



10 
Montagem da Ponteira Tibial 



Escolha a Ponteira Tibial de acordo com o diâmetro da Haste. 

Ponteira Femoral 9.0mm (6538-09-000); 
10.0mm (6538-10-000); 11.0mm (6538-11-000); 
12.0mm (6538-12-000) 



Ponteira Femoral 9.0mm (6538-09-000); 
10.0mm (6538-10-000); 11.0mm (6538-11-000); 
12.0mm (6538-12-000) 



Ponteira Femoral 9.0mm (6538-09-000); 
10.0mm (6538-10-000); 11.0mm (6538-11-000); 
12.0mm (6538-12-000) 



Ponteira Femoral 9.0mm (6538-09-000); 
10.0mm (6538-10-000); 11.0mm (6538-11-000); 
12.0mm (6538-12-000) 



Ponteira Femoral 9.0mm (6538-09-000); 
10.0mm (6538-10-000); 11.0mm (6538-11-000); 
12.0mm (6538-12-000) 



Ponteira Femoral 9.0mm (6538-09-000); 
10.0mm (6538-10-000); 11.0mm (6538-11-000); 
12.0mm (6538-12-000) 



Pressione a Ponteira contra o Guia e use a Trava LOCKBIO. 

Ponteira Femoral 9.0mm (6538-09-000); 
10.0mm (6538-10-000); 11.0mm (6538-11-000); 
12.0mm (6538-12-000) 



Pressione a Ponteira contra o Guia e use a Trava LOCKBIO. 

Ponteira Femoral 9.0mm (6538-09-000); 
10.0mm (6538-10-000); 11.0mm (6538-11-000); 
12.0mm (6538-12-000) 



Pressione a Ponteira contra o Guia e use a Trava LOCKBIO. 

Ponteira Femoral 9.0mm (6538-09-000); 
10.0mm (6538-10-000); 11.0mm (6538-11-000); 
12.0mm (6538-12-000) 



11 
Furação Distal Médio-Lateral 



Introduza a Luva (Protetor de Partes Moles) com o Guia da Broca 3,7 

mm e perfure as corticais.  

Luva do Parafuso de Bloqueio (6504-00-000) 



Luva do Parafuso de Bloqueio (6504-00-000) 



Luva  para Broca Ø 3.7mm(6505-00-000) 



Luva  para Broca Ø 3.7mm(6505-00-000) 



Broca Ø 3.7x280mm (6003-37-280) 



Broca Ø 3.7x280mm (6003-37-280) 



Medidor Cortical(6511-00-000) 



Medidor Cortical(6511-00-000) 



Chave Hexagonal 5.0mm – Engate 
Rápido(6502-50-000) 



Cabo “T” – Engate Rápido (6455-00-000) 



Cabo “T” – Engate Rápido (6455-00-000) 



Luva do Parafuso de Bloqueio (6504-00-000) 



Luva do Parafuso de Bloqueio (6504-00-000) 



Luva  para Broca Ø 3.7mm(6505-00-000) 



Broca Ø 3.7x280mm (6003-37-280) 



Broca Ø 3.7x280mm (6003-37-280) 



Chave Hexagonal 5.0mm – Engate 
Rápido(6502-50-000) 



Chave Hexagonal 5.0mm – Engate 
Rápido(6502-50-000) 



Cabo “T” – Engate Rápido (6455-00-000) 



Cabo “T” – Engate Rápido (6455-00-000) 



12 
Colocação do Parafuso Antero Posterior 



Perfure a cortical posterior e escolha o parafuso. 

Luva de Parafuso de Bloqueio(6504-00-000) 



Luva  para Broca Ø 3.7mm (6505-00-000) 



Broca Ø 3.7x280mm(6003-37-280) 



Retire o Guia e use uma Arruela para a fixação do parafuso. 

Chave Hexagonal 5.0mm – Engate 
Rápido(6502-50-000) 



Retire o Guia e use uma Arruela para a fixação do parafuso. 

Chave Hexagonal 5.0mm – Engate 
Rápido(6502-50-000) 



Retire o Guia e use uma Arruela para a fixação do parafuso. 

Chave Hexagonal 5.0mm – Engate 
Rápido(6502-50-000) 



Retire o Guia e use uma Arruela para a fixação do parafuso. 

Chave Hexagonal 5.0mm – Engate 
Rápido(6502-50-000) 



Retire o Guia e use uma Arruela para a fixação do parafuso. 



13 
Sistema de Furação Distal (JRPENGO)                                                                Guiado 



Luva do Parafuso de Bloqueio(6504-00-000) 

Com o uso do Intensificador de Imagem localize o orifício da Haste 

através do Guia. Bloqueie o sistema.  



Luva do Parafuso de Bloqueio(6504-00-000) 



Luva do Parafuso de Bloqueio(6504-00-000) 



Luva do Parafuso de Bloqueio(6504-00-000) 



Broca Ø 3.7x280mm (6003-37-280) 

Faça o furo das corticais usando a broca 3,7 mm. 

Obs.: Deixe a broca e use-a como Guia para o próximo furo. 



Broca Ø 3.7x280mm (6003-37-280) 



Broca Ø 3.7x280mm (6003-37-280) 

Realinhe o segundo furo através do Intensificador de imagem, 

bloqueie o sistema. Repita o passo anterior. 



Broca Ø 3.7x280mm (6003-37-280) 



Broca Ø 3.7x280mm (6003-37-280) 



Broca Ø 3.7x280mm (6003-37-280) 



Broca Ø 3.7x280mm (6003-37-280) 



Broca Ø 3.7x280mm (6003-37-280) 



Broca Ø 3.7x280mm (6003-37-280) 



Medidor Cortical(6511-00-000) 



Medidor Cortical(6511-00-000) 



Chave Hexagonal 5,0mm – Engate 
Rápido(6502-50-000) 



Cabo “T” – Engate Rápido(6455-00-000) 



Chave Hexagonal 5,0mm – Engate 
Rápido(6502-50-000) 



Broca Ø 3.7x280mm (6003-37-280) 



Medidor Cortical(6511-00-000) 



Chave Hexagonal 5,0mm – Engate 
Rápido(6502-50-000) 



Cabo “T” – Engate Rápido(6455-00-000) 



Broca Ø 3.7x280mm (6003-37-280) 



Luva do Parafuso de Bloqueio(6504-00-000) 



15 
Bloqueio Proximal 

Compressão Avançada 



Insira a luva no orifício dinâmico do Guia Proximal para realizar a 

compressão avançada. 

Luva do Parafuso de Bloqueio  (6504-00-000) 



Luva do Parafuso de Bloqueio  (6504-00-000) 



Luva  para Broca Ø3.7mm  (6505-00-000) 



Luva  para Broca Ø3.7mm  (6505-00-000) 



Broca Ø3.7mm (6003-37-280) 



Broca Ø3.7mm (6003-37-280) 



Broca Ø3.7mm (6003-37-280) 



Medidor Cortical(6426-01-000) 



Medidor Cortical(6426-01-000) 



Chave Hexagonal 5.0mm – Engate 
Rápido(6502-50-000) 



Cabo “T” – Engate Rápido(6455-00-000) 



Para a compressão avançada funcionar perfeitamente, é necessário 
que o parafuso de rosca parcial ultrapasse as duas corticais. 

Chave Hexagonal 5.0mm – Engate 
Rápido(6502-50-000) 



Usando a chave 3,5 mm faça a compressão do foco da fratura 
através do Parafuso de Compressão Avançada já posicionado 

dentro da haste. 

Chave Hexagonal 5.0mm – Engate 
Rápido(6502-50-000) 



Chave Hexagonal 5.0mm – Engate 
Rápido(6502-50-000) 



Complete o bloqueio da fixação proximal. 

Opção: Direita, esquerda ou ambos. 

Luva do Parafuso de Bloqueio (6504-00-000) 



Luva do Parafuso de Bloqueio (6504-00-000) 



Luva para Broca Ø3.7mm (6505-00-000) 



Luva para Broca Ø3.7mm (6505-00-000) 



Broca Ø3.7x280mm (6003-37-280) 



Broca Ø3.7x280mm (6003-37-280) 



Broca Ø3.7x280mm (6003-37-280) 



Medidor Cortical (6511-00-000) 



Medidor Cortical (6511-00-000) 



Chave Hexagonal 5.0mm – Engate Rápido 
(6502-50-000) 



Cabo “T” – Engate Rápido (6455-00-000) 



Chave Hexagonal 5.0mm – Engate Rápido 
(6502-50-000) 





17 
Retirada do Guia e Colocação do Parafuso Tampão 



Retire o parafuso de Conexão e retire o Guia.  

Chave Hexagonal 8.0 com Trava – Engate 
Rápido(6424-00-000);  Cabo Reto – Engate 
Rápido (6455-01-000);  Parafuso Tampão STD 
(3346-00-000) 



Chave Hexagonal 8.0 com Trava – Engate 
Rápido(6424-00-000);  Cabo Reto – Engate 
Rápido (6455-01-000);  Parafuso Tampão STD 
(3346-00-000) 



Chave Hexagonal 8.0 com Trava – Engate 
Rápido(6424-00-000);  Cabo Reto – Engate 
Rápido (6455-01-000);  Parafuso Tampão STD 
(3346-00-000) 



Chave Hexagonal 8.0 com Trava – Engate 
Rápido(6424-00-000);  Cabo Reto – Engate 
Rápido (6455-01-000);  Parafuso Tampão STD 
(3346-00-000) 



Escolha o parafuso tampão apropriado finalizando o procedimento. 

Chave Hexagonal 8.0 com Trava – Engate 
Rápido(6424-00-000);  Cabo Reto – Engate 
Rápido (6455-01-000);  Parafuso Tampão STD 
(3346-00-000) 



Escolha o parafuso tampão apropriado finalizando o procedimento. 

Chave Hexagonal 8.0 com Trava – Engate 
Rápido(6424-00-000);  Cabo Reto – Engate 
Rápido (6455-01-000);  Parafuso Tampão STD 
(3346-00-000) 



Escolha o parafuso tampão apropriado finalizando o procedimento. 

Chave Hexagonal 8.0 com Trava – Engate 
Rápido(6424-00-000);  Cabo Reto – Engate 
Rápido (6455-01-000);  Parafuso Tampão STD 
(3346-00-000) 



 
Códigos 

• Hastes, Parafusos e Fresas Flexíveis 



HASTES DIREITA 125° E 130° 



HASTES ESQUERDA 125° E 130° 



PARAFUSO DE BLOQUEIO DISTAL 



PARAFUSO TELESCOPADO 



HASTE FLEXÍVEL 



PARAFUSO FIXO 
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